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1 Kontroline
informacija

Sio skyriaus turinys
¢ Naudojimo indikacijos
o Kontraindikacijos
e Perspéjimai ir atsargumo priemonés
o Atitikimas taikomiems standartams
o Sertifikuotos dalys
e Prietaiso zyméjimas
o EB atitikties pareiSkimas
e PareiSkimas apie elektromagnetinj suderinamuma
¢ |galiotieji atstovai

Naudojimo indikacijos

PareiSkimas apie naudojimo indikacijas

Numatytoji Progeny Vantage burnos ertmés iSorinés panoraminio rentgeno
sistemos paskirtis — pateikti danty rentgenogramas atliekant tyrimus ir nustatant
danty, zandikaulio ir burnos struktdry ligas.

Paciento pasirinkimo nurodymai

Progeny Vantage burnos ertmes iSorinés panoraminio rentgeno sistemos
naudojimo nurodymai aprasyti ADA/FDA Guide to Patient Selection for Dental
Radiographs® (ADA / FDA nurodymai pasirenkant pacientus atlikti danty
rentgenogramas). Sj prietaisg galima naudoti tik pagal paskirtj ir kvalifikuoto
odontologo nurodymus.

Kontraindikacijos

Siuo metu neZinomos jokios.
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Perspejimai ir atsargumo priemones

Apsauga nuo spinduliavimo

Sia jranga gali naudotis tik kvalifikuotas ir jgaliotas personalas, laikydamasis visy
su apsauga nuo spinduliavimo susijusiy jstatymy ir nuostaty.

Kad apsisaugoty, rentgeno spinduliavimo metu operatorius turi iSlaikyti 2 m
(6 pédy) atstumg nuo Zidinio ir rentgeno spindulio.

Turi bati iSnaudojamos visos jrangos spinduliavimo saugos funkcijos.

Reikia naudotis visais jmanomais paciento ir operatoriaus apsaugos nuo
rentgeno spinduliavimo prietaisais, priedais ir atlikti visas apsaugoti
reikalingas procediras.

Elektroniniy prietaisy saugumas

Jrangos dangtelius gali nuimti tik kvalifikuotas ir jgaliotasis prieziGros
personalas.

Sig jranga galima naudoti tik tose patalpose ar vietose, kurios atitinka
taikomus jstatymus ir rekomendacijas elektriniy prietaisy saugumui uztikrinti
medicinos tikslams, pavyzdziui, IEC, JAV nacionalinj elektros jrangos
kodeksg arba VDE standartus dél papildomy jZzeminimo terminaly
atsargumo priemoniy elektros tiekimo jungtims.

Prie§ imantis valymo ar dezinfekavimo veiksmy $ig jrangg batina

visada iSjungti.

Progeny Vantage rentgeno sistema yra jprasta medicininé jranga,
neapsaugota nuo skys€iy patekimo j vidy. Norédami uztikrinti apsaugg nuo
elektros iSkrovos ir korozijos, negalite leisti, kad j jrangos vidy patekty
vandens ar kokiy kity skysciy.

Apsauga nuo sprogimo

Sios jrangos negalima naudoti $alia degiy arba potencialiai sprogiy dujy ar garu,
kurie gali uZsidegti, nes taip galima susizaloti arba suzaloti kitus / ir arba
sugadinti jrangg. Jeigu naudojate degias dezinfekcines medziagas, prie$
naudodami jrangg leiskite iSsisklaidyti garams.

Svarumas

Kad nepernedtuméte uzkrato, visada valykite paciento lieCiamas sritisv ir prie$
nauja rentgenogramg visada jdékite naujg apdangg aplink kandinklj. Siam
prietaisus rekomenduojama apdanga yra TIDI produktai, dalies numeris 21008.
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Lazerio saugumas

Nezitreékite j spindulj. Laikykités bent 100 mm atstumo tarp lazerio spindulio ir
akiy. Sioje jrangoje yra 2 klasés lazeriy su 3 mW i$vestimi esant 650 nm.
Spindulys skleidziamas 40° kampu. Lazerio objektyvas neiSimamas. Lazerio
jjungimo laikas nevirsija 100 sekundziy.

ISPEJIMAS! Imdamiesi kity, ne $iame vadove apradyty veiksmy galite
pazeisti lazerio mechanizma.
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1 Kontroliné informacija

Atitikimas taikomiems standartams

Apsauga nuo spinduliavimo

Sertifikuotos Progeny Vantage danty srities panoraminio rentgeno sistemos daliy
pagaminimo metu atitinka Spinduliavimo standarty 21 Federalinio reglamento

kodekso poskyrj J.

Veikimo standartai

Standartas

Turinys

IEC 60825-1:2001

Lazerinés jrangos saugumas

IEC 60601-1

Medicininé elektriné jranga. 1 dalis: Bendrieji
esminiai saugumo ir veikimo naSumo
reikalavimai

IEC 60601-1-1

Medicininé elektriné jranga. 1-1 dalis: Bendrieji
saugumo reikalavimai. Papildomas standartas:
Medicininiy elektriniy sistemy saugos
reikalavimai

IEC 60601-2-7

Medicininé elektriné jranga. 2-7 dalis:
Ypatingieji diagnostiniy rentgeno spinduliy
generatoriy aukstos jtampos generatoriy
saugos reikalavimai

IEC 60601-2-28

Medicininé elektriné jranga. 2-28 dalis:
Papildomi rentgeno spinduliy Saltinio ir
rentgeno vamzdzio jrangos medicininiams
diagnostiniams tikslams saugos reikalavimai

IEC 60601-1-3

Medicininé elektriné jranga. 1-3 dalis: Bendrieji
spinduliavimo apsaugos diagnostinéje
rentgeno spinduliy jrangoje reikalavimai

IEC 60601-1-2

EMI / RFI

CAN/CSA 22.2 Nr.

601.1-M90

Kanados medicininés elektrinés jrangos
standartas

IEC 60601-2-32:
1994

Medicininé elektriné jranga. 2-32 dalis:
Ypatingieji susijusios rentgeno spinduliy
jrangos reikalavimai
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1 Kontroliné informacija

Sertifikuotos dalys

Dalis

Nuorodinis numeris

Veido srities vamzdeliy galvuciy rinkinys 60-A1014
Veido srities kolimatoriaus rinkinys 60-A2009
Veido srities rentgeno spinduliy valdymo 60-A2035

rinkinys
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Prietaiso zymejimas

SKU: V5000

[SN] L1000001

Vantage XX
Model: 60-A0001
INPUT VOLTAGE REQUIREMENTS
" 50/60 Hz SS 1
DUTY CYCLE 1:30
uaxoniiss | ( €are7
MADE IN THE US.A.
Manufactured by: "
Midmark Corporation Manufactured: %
1001 Asbury Drive :
“ Buffalo Grove, IL 60089 April 20XX
midmark.com YYVV-MM-0D (01)1234567890123
" (11)XX04XX
Conforms to all applicable FDA perf
tandarde 21 CFRy subchapter .|| 211000001
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

650nm 3mW CW
IEC 60825-1:2007

d |Manufactured - Midmark Corporation, 1001 Asbury Dr.
by: SA

Buffalo Grove, I 60089, U

MODEL: 60-A1014  REV. X

MANUFACTURED:

5] 90sgsge (~] April 20XX

W 051EC60336
% 20 AL 70 EC 60562

(01)00841709100086
(1)XX04XK
(21)9099999

& Toshiba D054SB 84KV Max (JP)

COTRMS WTHFOA IV RMANCE STAOARDS 21 0, SUBCHFTER

(11pXX0axX

2797

YOY-HU-00
oweren, | (SN] TRO999 CE=r
[REF]moneL: 60-A1010  REV.X
PANORAMIC SENSOR
[sN] Kas99999 -
. MODEL: 60-A2009 REV.X MANUFACTURED: s 20AL 70 IEC 60552
"%”MA:WCTERED.APRIL 20 PRIMARY COLLINATOR APRL 208 @ ™
w tion, Yoo Conforms with FDA ‘. (11)XX04XX
T T, o . o, i oty it e
(01100841708100085 [SH] Uxaosoo C € Yoo Ao BN 8, Subchaptr I

Bufalo Grove, L 60089, USA

(21)KAS99999

Eﬁt

CAUTION X-RAYS: TO BE OPERATED BY AUTHORIZED
PERSONNEL. SEE OPERATOR'S INSTRUCTION.

ATTENTION RAYONS-X: OPERATION SEULEMENT PAR DU
PERSONNEL AUTORISE. VOIR MANUEL DE L'OPERATEUR.

WARNING: THIS X-RAY UNIT MAY BE
DANGEROUS TO PATIENT AND OPERATOR
UNLESS SAFE EXPOSURE FACTORS,
OPERATING INSTRUCTIONS AND
MAINTENANCE SCHEDULES ARE OBSERVED.

60-L0007 Rev. DO1
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EB atitikties pareiskimas

Produkto pavadinimas ir
aprasymas

Progeny Vantage danty srities panoraminio
rentgeno sistema

Katalogas V5000 JAV vidaus rinka
Modelis 60-A0001 sistema

Katalogas V5100 eksporto rinka
Modelis 60-A0002 sistema

Klasé: lIb

Nuorodiniai numeriai, kuriy
atitikimas yra patvirtintas

Taikomi Sie kontroliniai dokumentai:
UL 2601-1

IEC 60601-1-2

IEC 60601-1-3

IEC 60601-2-7

IEC 60601-2-28

IEC 60601-2-32

IEC 60825-1

Medicininiy prietaisy direktyva

ISO 13485

Pareiskimas

Midmark Corporation pareiskia, kad Cia
apradyti produktai atitinka taikomus EB
medicinos prietaisy direktyvos 93/42/EEB |
priedo esminius reikalavimus. Cia aprasyti llb
klasés produktai pagaminti, apziaréti, iSbandyti
ir iSleisti j rinkg pagal patvirtintg kokybés
uztikrinimo sistema, nustatytg taip, kad atitikty
ISO 13485 ir 1| EB medicininiy prietaisy

organizacijai BSI.

Kontaktiné informacija

Techniné pagalba

Midmark Corporation

Telefonas: 888-924-3800 (paspauskite 2)
(JAV ir Kanadoje)

+1 847-415-9800 (paspauskite 2) (tarptautinis)
Faksas: 847-415-9810
techsupport@progenydental.com

Val.: 8:00 —17:00 CT
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Pareiskimas apie elektromagnetinj
suderinamuma

Informacija dél potencialiy elektromagnetinio suderinamumo trukdZziy ir patarimai,
kaip to iSvengti

o Magnetiniai ir elektriniai laukai gali trukdyti Siam prietaisui tinkamai veikti.
Jsitikinkite, kad visi aplinkos iSoriniai prietaisai atitinka susijusius
elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus.

¢ Maitinimo tinklu tiekiamos energijos kokybé turi bati kaip jprastos
komercinés ir ligoniniy aplinkos.

e Energijos dazniy magnetiniai laukai turi bati lygiuose, kurie yra badingi
tipiSkai komercinés ar ligoninés aplinkos vietai.

e Jeigu negalima patikrinti anksciau pateikty kriterijy, naudojantis $ia jranga
reikia imtis atsargumo priemoniy, nes prietaisas gali netinkamai veikti.

Igaliotieji atstovai

Siaurés Amerika

MIDMARK CORPORATION

1001 Asbury Dr.

Buffalo Grove, lllinois 60089 U.S.A. (JAV)

Telefonas: 888-924-3800 (paspauskite 2) (JAV ir Kanadoje)
+1 847-415-9800 (paspauskite 2) (tarptautinis)

Faksas: 847-415-9810

Europa

CE Partner 4U

Esdoornlaah 13

3951DB Maarn

Nyderlandai

Telefonas: +31-343-442-524
Faksas: +31-343-442-162

10



2 lzanga

Sio skyriaus turinys

Produkto apraSymas

PareiSkimas dél atsakomybés dél Sio vadovo neprisiémimo
Simboliai ir sutartiniai Zenklai

Techninés pagalbos teikimas

Produkto aprasymas

Progeny Vantage sistema yra lengvai naudojama ir sumontuojama panoraminio
rentgeno sistema.

Panoraminio rentgeno spinduliai leidzia placiai apziuréti visos burnos ertmés
dantis, zandikaulj ir burnos struktiirg. Rentgenogramose pateikiama informacija
apie dantis, virSutinj ir apatinj zandikaulj, sinusus ir kitus galvos bei kaklo srities
kietus bei mink&tus audinius. Panoraminio rentgeno skaitmeniniy signaly imtuvg
sudaro C alkdiné, kuri juda ratu aplink paciento galva.

Vantage sistema turi daug programuy, kurios leidZia jvertinti tre€iuosius kriminius
dantis ir biseng ty pacienty, kurie yra turéje arba turi apatinio zandikaulio
(sgnario) problemy, kuriems batini daliniai arba pilni iSimami protezai, danty
implantai arba kabés, taip pat ty, kuriems kyla rizika susirgti arba serganciyjy
burnos véZiu arba Zandikaulio navikais, kam susigride dantys, kas neseniai buvo
patyre veido arba danty traumy (pvz.: gali padéti identifikuoti skilusj Zandikaulj).

Pareiskimas del atsakomybes del sio
vadovo neprisiéemimo

Midmark vykdo nuolatinio produkty tobulinimo politikg. Taip pat stengiamasi
pateikti pacig naujausig produkty dokumentacijg, todél Sis leidimas neturi bati
vertinamas kaip vienintelis teisingas dabartiniy specifikacijy dokumentas.
Pasiliekame teise atlikti keitimus be i§ankstinio perspéjimo. Sio vadovo originali
kalba yra angly kalba.
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Simboliai ir sutartiniai zenklai

Simbolis

Paaiskinimas

X

B tipas: Apsauga nuo galimos elektros iSkrovos
(IEC 60601.1-1988).

Zr. radytinés Vartotojo vadovo instrukcijas.

ATTENTION RAYONS-X:

OPERATION SEULEMENT PAR DU PERSONNEL
AUTORISE. VOIR MANUEL DE L’'OPERATEUR.

PERSPEJIMAS APIE RENTGENO SPINDULIUS

SI RENTGENO SPINDULIY SISTEMA GALI BUTI
PAVOJINGA PACIENTUI IR OPERATORIUI, JEI
NEBUS LAIKOMASI SAUGOS REIKALAVIMY IR
NAUDOJAMASI PAGAL PATEIKIAMAS
INSTRUKCIJAS.

RENTGENO SPINDULIUOTE

Pagrindinis KARSTO JUNGIMO

Pagrindinis NEUTRALAUS JUNGIMO

|Zeminimas

LAZERIO SPINDULIUOTE
NEZIUREKITE ) SPINDUL]
2 LAZERIY KLASES PRODUKTAS. 650 nm, 3 mW

Maitinimo iSjungimas (rato)
Maitinimo jjungimas (linijos)

12



Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas

2 Jzanga

Technines pagalbos teikimas

Techninés pagalbos teiraukités:

MIDMARK CORPORATION

1001 Asbury Drive

Buffalo Grove, lllinois 60089 U.S.A. (JAV)

Telefonas: 888-924-3800 (paspauskite 2) (JAV ir Kanadoje)
+1 847-415-9800 (paspauskite 2) (tarptautinis)

Faksas: 847-415-9810

techsupport@progenydental.com

Val.: 8:00 - 17:00 CT

13
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3 Sistemos apzvalga

Sio skyriaus turinys
o Apie Vantage sistemg
e Apie panoraminj rentgeng

Apie Vantage sistema

Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemg sudaro panoraminio rentgeno
jrenginys, paleidimo mygtukas, darbo blokas, kuriame yra kompiuteris,
monitorius ir klaviatira. Darbo blokas pristatomas su jdiegta visa reikalingiausia
programine jranga, kad funkcionuoty pats jrenginys ir nereikty nieko

diegti papildomai.

Apie panoraminj rentgeng

Panoraminj rentgeng sudaro teleskopinis stulpas, konstrukcijg vir§ paciento
galvos, paciento stalas ir jutiklinis skydelis.

Teleskopinis stulpas

Teleskopinj stulpg sudaro dvi pagrindinés dalys: fiksuotoji dalis ir judancioji arba
teleskopiné dalis. Fiksuotoje dalyje yra jungiklis, kontroliuojantis panoraminio
rentgeno judéjimg aukstyn ir Zemyn. Teleskopiné dalis pritaikoma pagal paciento
padétj. Optiniai jutikliai teleskopinéje dalyje nurodo maksimaly ir minimaly

stulpo aukstj.

Konstrukcija virs galvos

Konstrukcijg vir§ galvos sudaro alkdiné vir$ galvos ir C alkiiné. Alkiné vir§ galvos
laiko C alktine, kuri sukasi. C alkiine sudaro vamzdelio antgalis ir iSimamas
jutiklis. 18 vamzdelio antgalio sklinda rentgeno spinduliai, o jutiklis yra
skaitmeninio vaizdo imtuvas.

Paciento stalas

Paciento stalas su smakro laikikliu, kandikliu ir kitomis atramomis palaiko ir
pakreipia paciento galvg panoraminio rentgeno vaizdy gavimo metu. Paciento
stalo Sone yra keturi valdymo mygtukai, leidZiantys operatoriui valdyti teleskopinj
stulpa aukstyn / zemyn, pristumti ir atitraukti atramas, jjungti paciento padéties
lempas. Paciento stale taip pat yra saugojimo vieta.

Jutiklinis skydelis

Jutiklinis skydelis sumontuotas ant fiksuotosios stulpo dalies po paciento stalu.

14
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Vantage sistema fiksuoja rentgeno vaizdus naudodama vartotojo sgsaja, kuri
suaktyvinama jg palietus.

IS Progeny galima jsigyti papildoma jutiklinj skydelj, kad bty nuotolinio valdymo
pulto ir jutiklinio skydelio konfigracijos.

Paleidimo mygtukas

Paleidimo mygtukas naudojamas operatoriaus paleisti rentgeno spindulius.
Pagrindinés konfigiracijos jrenginio komplektg sudaro paleidimo mygtukas,
prijungtas prie panoraminio rentgeno rités laidu.

Kandiklis

Kandiklis padeda pacientui iSlaikyti Zandikaulj teisingoje padétyje. IS Progeny
galima jsigyti papildomy laikikliy prie kandikliy. Prie§ nustatydami p]ciento padétj
visada ant kandiklio jdékite naujg apsauginj apdanga. Siuo tikslu tink Progeny
produktas, dalies numeris 60-S0027.

Smakro atrama

Paprastai iSimama smakro atrama jsideda j paciento stalo anga. Progeny* galite
jsigyti papildomy smakro atramy.

TMJ padéties nustatymo jtaisas

TMJ padéties nustatymo jtaisas, skirtas TMJ rentgenui, susimontuoja paciento
stale. TMJ padéties nustatymo jtaisas jeina j Vantage komplekts.

Avarinio sustabdymo jungiklis

Sustabdymo jungiklis sumontuotas paciento stalo kairéje prie teleskopinio stulpo
ir skirtas pasinaudoti pacientui. Jei Sis mygtukas paspaudziamas, nedelsiant
sustabdomi visy mechanizmy veiksmai. Veiksmus galite sustabdyti ir paliesdami
bet kur valdymo skydelyje. Mygtukas taip pat suveiks pasukus reguliatoriy.

15
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Vantage sistema Panoraminis rentgenas

—JOverhead Arm

Sensor

Caolumn,
Telescoping Section [T

AN

[Positioning Lasers Fg i L .
“\\ u—l\l‘u i
AR
Batient Positioning — | _,-’3 : e =

Table

Column, Fixed / ‘ {Touch Control
Section / Panel
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sistemos paciento stalas

[Positioning Wands

Bite Guide

Storage
Compartment

[Positioning Control |

[Stop Switch]— l
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4 Isankstinio
sumontavimo
planavimas

Sio skyriaus turinys
Aplinkosaugos reikalavimai
Palaikymo reikalavimai
Maitinimo ir kabeliy reikalavimai
Erdves reikalavimai

Aplinkosaugos reikalavimai

Temperatira
Vantage panoraminio vaizdo jrenginys skirtas naudoti jprastose odontologijos
patalpose esant temperatdrai nuo +10 C iki +35 C (nuo +50 F iki +95 F).
Jrangg galima laikyti temperatdroje, kuri nevirsija nuo -35 C iki +66 C (nuo -31 F
iki +150 F).

Dréegmé

Dél drégmés ant jrenginio neturi kauptis kondensatas. Kai jrenginys veikia,
drégme neturi virSyti 95 % santykinés nesikondensuojancios drégmés. Kai
jrenginys saugojamas, drégmé neturi virSyti 90 % santykinés
nesikondensuojancios drégmés.
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Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas 4 I1Sankstinio sumontavimo
planavimas

Palaikymo reikalavimai

Apie palaikyma

Vantage panoraminio vaizdo jrenginys montuojamas prie sienos. Vantage
panoraminio vaizdo jrenginys taip pat gali bati montuojamas kaip laisvai stovintis.
Jei jis pastatomas laisvai, prie jo turi bati primontuojama atskira

pastatymo konstrukcija.

Montavimas prie sienos
Sieninis Vantage sistemos laikiklis turi iSlaikyti 68 kg (150 svar.) paskirstomos

jégos ir 180 kg (400 svar.) tempimo (iStempimo) apkrovos. Grindys turi iSlaikyti
mazdaug 90 kg (200 svar./kv. péd.), jei jrenginys montuojamas ant sienos.

Laisvas jrangos pastatymas

Grindys turi iSlaikyti mazdaug 158 kg (100 svar./kv. péd.), jei jrenginys
pastatomas laisvai.

Maitinimo ir kabeliy reikalavimai

Elekrinio kiStukinio lizdo reikalavimai

Vantage sistemai reikia specialiai jai skirtos maziausiai 15 amp srovés. Jei
naudojama fiksuota jungtis, suktuvo ilgis turi atitikti vietinius kodus. Jei
naudojamas standartinis maitinimo kiStukinio lizdo laidas, lizdas turi bati ne
toliau negu 2 m (6 péd.) atstumu iki jrenginio ir sumontuotas pagal
vietinius reikalavimus.

Eterneto jungtys
Vantage panoraminio vaizdo sistemai reikia Cat 5e klasés rySio laido. Jei tarp

jrenginio ir darbo bloko yra daugiau nei 50 m atstumas, linijoje turi bati
naudojamas marsrutizatorius.

Papildomai jsigyjamas nuotolinio valdymo jungiklis

Jei naudojamas nuotolinio valdymo jungiklis, reikalingas keturiy laidininky
kabelis, galintis nutraukti RJ 11.
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Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas 4 I1Sankstinio sumontavimo
planavimas

Erdvés reikalavimai

VisiSkai iStiestas stulpas yra 236 cm (93 col.) auk3cio ir 121 cm (48 cvol.) plocgio.
Besisukdama alkiné vir§ galvos ir C alkiiné siekia 108 cm (45 col.). Zr. toliau
pateiktg diagrama.

Prie Vantage panoraminio vaizdo jrenginio galima prieiti i§ deSinés ir i8 kairés.

Numatytoji prieiga i$ kairés. Norédami sukonfigdruoti prieigg i$ deSinés, Zr.
Papildomos prieigos i$ deSinés konfiguravimas, 6 skyrelyje.

Erdvés reikalavimai
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9 Darbo bloko saranka

Sio skyriaus turinys
e Apie darbo bloko komponentus
e Darbo bloko padeéties nustatymas

Apie darbo bloko komponentus

Darbo bloko komponentai yra kompiuteris, klaviatira, pelé ir eterneto kabelis.
Vadovaukités nuorodomis kompiuterio dokumentacijoje, kaip jdiegti kompiuter;j ir
jo komponentines dalis. Daugiau informacijos ieSkokite Kabeliy prijungimas,

7 skyrelyje.

Darbo bloko padeties nustatymas

Darbo blokas gali bati statomas ten, kur patogu vartotojui naudoti
Vantage sistema.
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6 Sumontavimas

Sio skyriaus turinys

e Apie sumontavimg

e Vantage panoraminio vaizdo jrenginio sumontavimas ant medienos plokstémis
dengtos sienos

e Vantage panoraminio vaizdo jrenginio sumontavimas ant laisvai pastatomo pagrindo
e Papildomos preigos i§ deSinés konfigliravimas

Apie sumontavimag

Vantage panoraminio vaizdo sistema yra i§ anksto sumontuota ir gali bati
baigiama sumontuoti keliais veiksmais. Ji sukurta montuoti vienam asmeniui su
padéjeju ir sumontuojama per vieng valanda, kai visi iSankstinio montavimo
darbai jau atlikti pagal reikalavimus. Dar vieng valandg gali trukti sujungimas
pagal paveikslélius.

ISankstinio sumontavimo reikalavimy patikrinimas

Prie§ pradédami montavimg patikrinkite, ar visi iSankstinio sumontavimo
reikalavimai iSpildyti. Tai reiSkia, kad turite patikrinti, ar sienos, ant kurios
montuosite jrenginj, bei grindy, ant kuriy statysite, reikalavimai atitinka Vantage
panoraminio vaizdo jrenginio montavimo, elektros ir laidy viety reikalavimus.

Papildomos preigos iS deSinés konfigiuravimas
Vantage sistema supakuota prieiti i$ kairés, taciau gali bati sukonfiglruota prieiti

ir i$ desinés. Norédami sukonfigdruoti prieigg i$ desinés, Zr. Papildomos prieigos
i deSinés konfiglravimas, Siame skyrelyje.
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Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas 6 Sumontavimas

Vantage panoraminio vaizdo jrenginio
sumontavimas ant medienos plokstemis
dengtos sienos

Vantage panoraminio vaizdo jrenginio parengimas sumontuoti

Surinkimo jrankiai

Lygintuvas

2 mm SeSiakampis atsuktuvas

4 mm SeSiakampis atsuktuvas

6,3 mm (1/4 col.) grgztas sienai

9.5 mm (3/8 col.) grgztas sienai (cementinéms, marinéms grindims)

14 mm (9/16 col.) kiStukinio lizdo verzliaraktis (cementinéms arba
medinéms grindims)

Aparatinés jrangos iSpakavimas

Aparatdra montuoti prie sienos (medinio laikiklio): 1 mediniai rémai, 2 varztai
j lentas ir 2 poverzZlés

Aparatira statyti ant cementiniy grindy: 2 cementiniai ramsciai, 2 verzlés ir
2 poverzlés

Aparatiné jranga statyti ant mediniy grindy: 2 varztai j lentas ir dvi poverzlés

Aparatiné jranga jungti sieninj rémg prie stulpo: 2 spaustukai ir 2 verzZlés

ISimamy daliy rinkinio iSpakavimas

Smakro atrama
2 atramos
Kandiklis
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Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas 6 Sumontavimas

Perspéjimai

Kai jranga tvirtinate prie sienos verzlémis j lentas, batina apgalvoti visg darbo
procesg. Kad aparatira buty sumontuota visam laikui ir saugiai, turite apgalvoti
kelis faktorius. Kai kurie pagrindiniai dalykai aptariami toliau:

Sienojai, paprastai naudojami statybiniams darbams, gauti i$ skirtingy viety
gali skirtis.

Kokybée, amZius, padétis ir bendra medienos kokybé gali labai skirtis.
Pritvirtinimo varztas gali turéti atlaikyti papildomas pasléptas apkrovas.

Pagrindinés skylés padétis pagal varzto centrg gali nulemti apkrovos
paskirstymo savybes.

Pagrindinés skylés dydis varztui gali skirtis priklausomai nuo medienos
kokybés, amziaus ir bisenos.

Niekada nepersukite medvarz€io, nes taip susilpninsite mechanine jungtj
(maks. 18 péd.—svar.).

Jei mediena suskilusi arba sutrikusi, ji prijungti jrangg neturi bati naudojama.

Fanera, drozliy lentos arba panasios statybos medziagos neturi buti
naudojamos prijungti aparatiira.

Progeny teikia tvirtinimo elementus jprastoms montavimo situacijoms. Esant
tam tikroms aplinkybéms gali tekti pakeisti sujungimo dalis arba budag.

Teiraukités patarimo profesionalaus statybos inzinieriaus, kad jis prie$
montuojant paaiskinty visus keblumus.

Apie sumontavimo eiliSkuma

Kad bty patogu ir lengva prieiti, Progeny rekomenduoja laikytis sumontavimo
eiliSkumo, nurodyto skyreliuose toliau:

Nuimkite pristatytos pakuotés remelius

Prijunkite maitinimg

Prijunkite rémelj prie sienos

UZfiksuokite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj jo vietoje

Jstumkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj ir prijunkite spaustukus

Pritvirtinkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj prie grindy
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Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas 6 Sumontavimas

Nuimkite pristatytos pakuotés rémelius

Prie$ prijungdami maitinimg nuimkite pristatytos pakuotés rémelius.

1. Nuo konstrukcijos vir§ galvos nuimkite virSutinjjj dangtj ir kélimo kablio réma.
Konstrukcijos virs galvos dangtelis

2. Atsukite keturis varztus, laikangius pristatymo pakuotés aliuminio réma, kaip
parodyta toliau paveikslélyje.

Nuimkite pristatymo pakuotés aliuminio réma
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Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas 6 Sumontavimas

Prijunkite maitinimag
Norédami prijungti maitinimg prie Vantage panoraminio vaizdo jrenginio nuimkite

elektrinés déZutés dangtel; ir prijunkite maitinimo linijos elektros laidus prie
dézés terminaly tokiais veiksmais:

1. Nuo elektrinés déZzés dangcio 2 mm SeSiakampiu atsuktuvu atsukite tris
verzles. Padékite verZles | saugig vietg, kad galétuméte panaudoti véliau.

Elektros dézés dangtelis

2. Atsargiai nuimkite dangtj. Dangtelis pasiliks prijungtas, taCiau bus laisvas.

ISPEJIMAS! Kai dirbate su elektros jungtimis, patikrinkite, kad
maitinimas buty iSjungtas.
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Elektros dézé su nuimtu dangteliu

3. Nuo jtempimo atlaisvinimo mechanizmo atsukite vieng verZle, kad
prieitumeéte prie laidy. Padékite verZle j saugig vieta, kad galétuméte
panaudoti véliau.

4. Prijunkite elektros laidus prie terminaly, kaip parodyta toliau. Pagrindinés
sroves laidas yra rudas; neutralus yra mélynas; jZeminimo yra zalias.

5. Uzsukite verZle j jtempimo atlaisvinimo mechanizma ir jtempkite jj virs
jungiamojo laido, kaip parodyta toliau. Jtempimo atlaisvinimo mechanizmui
tinka romex ir BX/Greenfield, kaip leidZia vietinés taisyklés.

Elektros dézé su laidais ir prijungtu jtempimo atlaisvinimo
mechanizmu

6. Ant elektros dézés uzdékite dangtj.
7. Prisukite tris verzles, kurias iSsukote anksciau 2 mm SeSiakampiu atsuktuvu.
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Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas 6 Sumontavimas

Prijunkite rémelj prie sienos

Montavimo rémelis yra trafaretas, padedantis tiksliai pamatyti, kur grezti skyles,
j kurias bus jsukti varZtai, laikantys Vantage panoraminio vaizdo jrangg prie
sienos. AtidZiai prijunkite montavimo rémelj prie sienos, nes jei tai atliksite
teisingai, teisingai ir tvirtai prie sienos pritvirtinsite Vantage panoraminio

vaizdo jranga.

1.
2.

Nustatykite rémelio centrg ant varzty.

Laikykite rémelj taip, kad jis baty 121 mm (47 % col.) nuo grindy, ir
pazymekite vieng i$§ rémelio skyliy.

I1Sgrezkite 6,3 mm (1/4 col.) skyle.

IS aparatdros rinkinio paimkite 2 sieninio laikiklio poverzZles ir 2 medvarz&ius.

Perkiskite vieng medvarZtj per poverzle ir remelio montavimo angg, tada
laisvai prisukite varzta.

Pakelkite kitg rémelio krastg ir iSlygiuokite jj.

Pazymékite antrg skyle ir iSgrezkite ja.

Perkiskite antrg medvarztj per poverzle ir remelio montavimo angg, tada
laisvai prisukite varzta.

Ant rémelio virS8aus uzdékite gulsc€iukg ir lygiai iSlygiuokite rémel;.

. Prisukite varztus iki 14—18 péd.  svar.

Rémelio patikrinimas
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Uzfiksuokite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj jo vietoje

Vantage panoraminio vaizdo jrenginys ir rémelis sukurti kartu uzsifiksuoti, jei
tinkamai iSlygiuojami ir tinkamai paspaudziami vienas j kitg. UZsifiksaves
jrenginys laikosi vietoje, kol baigiamas montavimas.

1. Pakelkite ir perkelkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj prie sienos
nugaréle link sienoje sumontuoto rémelio.

2. I8lygiuokite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj su sienoje sumontuotu
rémeliu, uzfiksuokite jrenginj jo vietoje ir patikrinkite, ar spaustukai tinkamai
uzfiksavo jrengin;j.

ISPEJIMAS! Ussifiksaves Vantage panoraminio vaizdo jrenginys
vietoje laikosi tik iS dalies. Kad jrenginys vietoje
laikytysi tvirtai, turi bati baigti spaustuky fiksavimo ir
sumontavimo ant grindy zingsniai.

Vantage panoraminio vaizdo jrenginys ir sieninis rémelis
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Jstumkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj ir prijunkite
spaustukus

Vantage panoraminio vaizdo jrenginys ir sieninis rémelis turi bati sujungti dviem
spaustukais. Tam reikia papildomai prisukti du spaustukus ir jstimimo jrengin;.

1. 1§ aparatiiros montavimo rinkinio paimkite du spaustukus ir dvi verZles.

Spaustukas ir verzlé

2. Laikykite vieng verzle vietoje iSlygiuodami jg su viena i§ mazy skyluciy
rémelyje. PerkiSkite verzle per sieninio rémelio skyle ir Vantage panoraminio
vaizdo jrenginio skyle. Prisukite verzle 4 mm SeSiakampiu atsuktuvu. Iki galo

neprisukite.

Spaustuko sumontavimas

30




Progeny Vantage panoraminio rentgeno sistemos montavimo vadovas 6 Sumontavimas

3. I8lygiuokite vertikaliai pagal stulpg ir perkelkite Vantage panoraminio vaizdo
jrenginj ant grindy, kol jis jsistums.

Stulpo patikrinimas

4. Kai stulpas jstumiamas, pakartokite procediirg su antruoju spaustuku. Iki
galo neprisukite.

5. Paskutinj kartg iSlygiuokite prie$ iki galo prisukdami spaustuky verzles.
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Pritvirtinkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj prie grindy

Naudokite grindy pagrindg kaip skyliy grezimo j grindis $ablong. Siai proceddrai
neturite perkelti Vantage panoraminio vaizdo jrenginio. Patikrinkite, ar jrenginys
pastatytas vertikaliai, ir tik tada grezZkite skyles.

Pastaba

Norédami sumontuoti Vantage panoraminio vaizdo jrenginj ant laisvai stovincio
pagrindo Zr. Vantage panoraminio vaizdo jrenginio sumontavimas ant laisvai
stovingio pagrindo, Siame skyrelyje.

1. 1§ aparatiros montavimo rinkinio paimkite du cemento ramscius, dvi
poverzles, du varztus. Jei grindys medinés, pasirinkite du medvarzgius ir dvi
poverzles.

2. ISgreZkite vieng skyle Vantage panoraminio vaizdo jrenginio pagrinde
naudodami 9.5 mm (3/8 col.) graztelj. Medinéms grindims naudokite 6,3 mm
(1/4 col.) graztel;.

Grezimas per grindy pagrinda
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3. Vieng cemento ramstj perkiskite per angg plokstéje. Cemento ramscio
virSuje sumaukite vieng varztg ir poverZle, tada prisukite. Patikrinkite, kad
ramstis pilnai persikisSty per anga. Jei grindys medinés, sumaukite medvarZtj
ir poverZle, tada jkiSkite medvarztj ir poverzle per angg plokstéje. 1S dalies
prisukite medvarZztj skyléje verZliarak&iu su antgaliu.

4. Ta patj procesg pakartokite su kitu ramsciu, varztu ir poverzle. Jei grindys
medinés, pakartokite procesg su antruoju medvarz&iu ir poverzle.

Rams¢io jkiSimas

5. Prisukite ramsc¢ius 14 mm (9/16 col.) verzZliarak¢iu su antgaliu. Jei grindys
medinés, prisukite medvarzgius su 14 mm (9/16 col.) verzliarak¢iu su
antgaliu (to paties dydzio kaip ir cementinéms grindims).

Prisukite ramst;j
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Vantage panoraminio vaizdo
irenginio sumontavimas ant laisvai
pastatomo pagrindo

Vantage panoraminio vaizdo jrenginio parengimas sumontuoti ant
laisvai pastatomo pagrindo

Surinkimo jrankiai

Lygintuvas

2 mm SeSiakampis atsuktuvas
4 mm SeSiakampis atsuktuvas
8 mm SeSiakampio rakto

17 mm verzliarakdio

ISmontuokite jrangos rinkinj

Dviejy tipy varztai: po 4 kiekvieno tipo
8 lygintuvai
8 lygintuvy kamstuky

ISimamy daliy rinkinio iSpakavimas

Smakro atrama
2 atramos
Kandiklis

Apie sumontavimo eiliSkuma

Kad baty patogu ir lengva prieiti, Progeny rekomenduoja laikytis sumontavimo
eili8kumo, nurodyto skyreliuose toliau:

Pasiruoskite atskiro pagrindo puses ir lygintuvus

Prijunkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj ant atskiro pagrindo
Nuimkite pristatytos pakuotés rémelius

Prijunkite maitinimg

Nustatykite ir pritvirtinkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj prie grindy
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Pasiruoskite atskiro pagrindo puses ir lygintuvus

Pasiruoskite atskiro pagrindo puses prijungti prie Vantage panoraminio jrenginio,
atlikdami tokius veiksmus:

1.
2.
3.

ISimkite atskiro pagrindo puses i$ pakuotés.

|statykite lygintuvus j angas, kaip parodyta Zemiau.

ISdéstykite pagrindo puses, kaip pavaizduota zemiau, kad lygintuvai liestysi
prie grindy.

Atskiro pagrindo pusés ir lygintuvai
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Prijunkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj prie atskiro pagrindo

Norédami prijungti atskirg pagrindg prie Vantage panoraminio vaizdo jrenginio,
jstatykite jj ant atskiro pagrindo ir prisukite varztus ir rema, atlikdami tokius
veiksmus:

1. Perkelkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj vir§ pagrindo,
kad konstrukcija vir§ galvos baty atsukta ta pacia kryptimi, kaip ir
pagrindo kojelés.

2. Prisukite varZtus ir rémg, kaip pavaizduota Zemiau i$ priekio ir i$ galo.

Vantage panoraminio vaizdo jrenginio pritvirtinimas prie atskiro
pagrindo: vaizdas is galo
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Vantage panoraminio vaizdo jrenginio pritvirtinimas prie atskiro
pagrindo: vaizdas i$ priekio
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Nuimkite pristatytos pakuotés rémelius

Prie$ prijungdami maitinimg nuimkite pristatytos pakuotés rémelius.

1. Nuo konstrukcijos vir§ galvos nuimkite virSutinjjj dangtj ir kélimo kablio réma.
Konstrukcijos virs galvos dangtelis

2. Atsukite keturis varztus, laikangius pristatymo pakuotés aliuminio réma,
kaip parodyta toliau paveikslélyje.

Nuimkite pristatymo pakuotés aliuminio réma
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Prijunkite maitinimag

Norédami prijungti maitinimg prie Vantage panoraminio vaizdo jrenginio nuimkite
elektrinés dézutés dangtelj ir prijunkite maitinimo linijos elektros laidus prie dézés
terminaly tokiais veiksmais:

1. Nuo elektrinés dézés dangcio 2 mm SeSiakampiu atsuktuvu atsukite tris
verzles. Padékite verzZles j saugig vietg, kad galétuméte panaudoti véliau.

Elektros dézés dangtelis

2. Atsargiai nuimkite dangtj. Dangtelis pasiliks prijungtas, taCiau bus laisvas.

[SPEJIMAS! Kai dirbate su elektros jungtimis, patikrinkite, kad
maitinimas biity iSjungtas.
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Elektros dézé su nuimtu dangteliu

3. Nuo jtempimo atlaisvinimo mechanizmo atsukite vieng verZle, kad
prieituméte prie laidy. Padékite verZle j saugig vieta, kad galétuméte
panaudoti véliau.

4. Prijunkite elektros laidus prie terminaly, kaip parodyta toliau. Pagrindinés
sroves laidas yra rudas; neutralus yra mélynas; jZeminimo yra zalias.

5. Uzsukite verZle j jtempimo atlaisvinimo mechanizma ir jtempkite jj vir§
jungiamojo laido, kaip parodyta toliau. Jtempimo atlaisvinimo mechanizmui
tinka romex ir BX/Greenfield, kaip leidZia vietinés taisyklés.

Elektros dézé su laidais ir prijungtu jtempimo
atlaisvinimo mechanizmu

6. Ant elektros déZés uzdékite dangt;.
7. Prisukite tris verzZles, kurias iSsukote anksciau 2 mm SeSiakampiu atsuktuvu.
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Nustatykite Vantage panoraminio vaizdo jrenginio padét;j ir
pritvirtinkite prie grindy

Norédami prijungti Vantage panoraminio vaizdo jrenginj prie grindy turite perkelti
jrenginj j reikiamg padetj, iSlygiuoti jj ir pritvirtinti prie grindy tokiais veiksmais:

1. Pastumkite Vantage panoraminio vaizdo jrenginj j jo pagrindo padétj, tada 8
mm SeSiakampiu verZliarakgiu iSlygiuokite jj ir patikrinkite, ar visi laikikliai
gerai remiasi j grindis.

2. Pritvirtinkite jrenginj prie grindy grindiniais fiksatoriais per skyles
ramsciy centruose.
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Papildomos prieigos is desinées
konfiguravimas

Vantage panoraminio vaizdo jrenginys pateikiamas su prieiga i$ kairés.
Norédami sukonfigiruoti prieigg i$ deSinés, nuimkite ir pasukite Frankfort
paprastojo lazerio konstrukcijg tokiais veiksmais:

1. Norédami prieiti prie Frankfort paprastojo lazerio konstrukcijos nuimkite
dangtelj nuo teleskopinés stulpo dalies.
2. Atjunkite lazerio laidus.

3. Norédami prieiti prie naujy verZzliy skyliy, kur montuosite konstrukcija,
nuimkite mazg dangtelj kairiojoje veidrodinés konstrukcijos puséje (kaip
matosi i§ uzpakalinés stulpo pusés). Padékite mazajj dangtelj, kad
sumontuotuméte véliau.

4. Nuo Frankfort paprastojo lazerio konstrukcijos atsukite dvi verzles ir
nukelkite konstrukcijg. Pasidékite verzles, kad véliau jas galétuméte prisukti.

Frankfort paprastojo lazerio konstrukcija

I

Remove Cover

T
——

Remove
these screws

5. Pasukite Frankfort paprastojo lazerio konstrukcijg 180 laipsniais aukstyn.

6. Dviem verzlémis prisukite Frankfort paprastojo lazerio konstrukcijg ant
kairiosios stulpo pusés (kaip parodyta i§ stulpo uzpakalinés dalies).

7. Uzdékite mazajj dangtelj ant verzliy skyliy desiniojoje puséje (kaip parodyta
i8 uzpakalinés dalies).

8. Vel prijunkite lazerio laidus.

9. Vél uzdékite stulpo dangtel;.
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7 Kabeliy sujungimas

Sio skyriaus turinys

e Darbo bloko prijungimas prie Vantage panoraminio vaizdo jrenginio
o Paleidimo mygtuko sumontavimas

Darbo bloko prijungimas prie Vantage
panoraminio vaizdo jrenginio

Vantage sistemoje esantis kompiuteris veikia kaip darbo stotis, gaunanti vaizdus
i$ Vantage panoraminio vaizdo. Kompiuteris turi bdti prijungtas prie Vantage
panoraminio vaizdo jrenginio eterneto kabeliu, specialiai sukurtu Vantage
sistemai.

1. Vadovaukités instrukcijomis, pateiktomis su kompiuterio, kaip prijungti
kompiuterj eterneto kabeliu.

2. Prijunkite kompiuterio eterneto kabelj prie tinklo jungties prievado stulpo
uzpakalinéje puséje. Tinklo jungties prievadas yra apatinysis prievadas.

Kabeliy prijungimo prievadai

Exposure Switch Connections |

—-___7__4 Network Connection ‘
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Paleidimo mygtuko sumontavimas

Paleidimo mygtukas yra skirtas daryti rentgeno nuotraukas. Pagrindiné
konfigdracija reiskia, kad turite mygtuka prijungti prie Vantage panoraminio
vaizdo jrenginio pagrindiniu rités laidu.

Prijunkite paleidimo mygtuka prie Vantage panoraminio

vaizdo jrenginio
Norédami prijungti paleidimo mygtuka, jkiSkite rités laidg j vieng i$ paleidimo
jungiklio jung€iy stulpe, kaip parodyta auk3Ciau pateiktame paveikslélyje.
Paleidimo jungiklio jungtys yra du virSutinieji prievadai.

Prijunkite paleidimo mygtuka
Paleidimo mygtukas pateikiamas su dviguba lipnia juosta ir anga verZlei, jei reikia
jj primontuoti. Jj galima pritvirtinti prie sumontuotos stulpo dalies arba prie sienos.

1. Norédami paleidimo mygtuka pritvirtinti dviguba lipnia juosta, nuimkite
apsaugines juosteles nuo lipniosios juostos pusés.

2. Svelniai spustelékite laikiklj prie sienos arba pavir§iaus, kaip parodyta
paveikslélyje toliau.

Pritvirtintas paleidimo mygtukas
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8 Paleidimas

Sio skyriaus turinys

e Vantage sistemos jjungimas
o Vaizdo kokybés patikrinimas
e Progeny palaikymo informacija

Vantage sistemos jjungimas

Savo Vantage panoraminj rentgeng galite jjungti tik pirmiau jjunge darbo bloka.

Patikrinkite, ar nuimti visi pristatymo pakuotés rémeliai.

1. Jjunkti Vantage panoraminio vaizdo jrenginj paspauskite jjungimo / iSjungimo

mygtukg stulpo uZpakalinéje puséje, jung&iy dézés virSuje.

Vantage panoraminio vaizdo jrenginys su jjungimo / iSjungimo

jungikliu

Control Buttons

On { Off Switch

Touch Control Panel

Kai jjungiate Vantage panoraminio vaizdo jrenginj, jutikliniame skydelyje
rodomas praneSimas Start Up (Paleisti). Vantage panoraminio vaizdo
jrenginys kaip paleidimo proceso dalj atlieka savaiminj testg.

2. Jeidarbo blokas neveikia, jj pakraukite ir atidarykite vaizdy gavimo
programine jrangag.
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Vaizdo kokybes patikrinimas

IS Progeny galima jsigyti muliazg vaizdo kokybei patikrinti. MuliaZas imituoja
vidutinio Zmogaus danty Sakny iSsidéstyma, Zymekliai leidZia patikrinti centrinio
latako padét. Vaizdo kokybei patikrinti jums reikés padaryti rentgeno nuotraukag
su muliaZu ir patikrinti vaizdg pagal atskirus konkrecius testus.

Muliazo jstatymas

Vantage panoraminio vaizdo jrenginys yra sukurtas taip, kad galima buty lengvai
jjungti smakro atramos priedg su muliazu.

1. Norédami jstatyti muliaZg, pakelkite smakro atramg nuo smakro atramos
angos ant paciento stalo.

2. |statykite muliaZzg j smakro atramos anga.
Vaizdo patikrinimai

Jei naudojate muliazg, reikia atlikti tokius vaizdo kokybés patikrinimus. 18 principo
kiekviena atskira linija turi bati ry3ki ties vaizdo centrine dalimi ir i8plaukusi virs
centrinés dalies.

1. Patikrinkite, kad dalinés projekcijos b = ¢ +/- 3 mm (nominaliné reikSmé su
gerai sufokusuota centrine vertikalia linija) = 80 mm.

b C

i g *

2. Patikrinkite, ar linija a yra vertikali +/-3 laipsniai horizontalios linijos d atzvilgiu.
a d

'

3. sitikinkite, kad linija d yra horizontali ir plok§tumoje nenukrypsta nuo juostos
daugiau negu per 6 mm.

d

ﬂ%#%%%ﬁ%\)&l
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4. |sitikinkite, kad tamsesné sritis yra sucentruota centrinés vertikalios linijos
a atzvilgiu su +/- 4 mm nuokrypiu.
4a

VIR SN

5. [sitikinkite, kad centriné vertikali linija yra gerai sufokusuota ir gretimi
apskritimai yra apvalUs.

Progeny palaikymo informacija

Techninés pagalbos teiraukités:

MIDMARK CORPORATION

1001 Asbury Drive

Buffalo Grove, lllinois 60089 U.S.A. (JAV)

Telefonas: 888-924-3800 (paspauskite 2) (JAV ir Kanadoje)
+1 847-415-9800 (paspauskite 2) (tarptautinis)

Faksas: 847-415-9810

techsupport@progenydental.com

Val.: 8:00 - 17:00 CT
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