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midmark’ Sichtschutzschirm [9A78]

Fir die Modelle:

230
630
631-001
. 641
Zweckbestimmung: 646
Versperrung der Sicht des Patienten bei allgemeinen Eingriffen / Untersuchungen. 647
Hinweis
Vorsicht! Dgr Sichtschutzgghirm ist sowth mit dgr '
Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind, die bei der M/dmar K® Zubeh'or - als auch mit der Chirurgie-
Bedienung des Sichtschutzschirms stéren kénnten. schiene kompatibel.
N
Installation des Sichtschutzschirms...
A) Unteren Knopf am Drehstiick I6sen.
B) Drehstiick auf die seitliche Schiene des Unter-
suchungstischs schieben. | Sichtschutzschirm
C) An der gewlinschten Stelle platzieren und ‘
Knopf festdrehen. | /
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/ Bedienung des Sichtschutzschirms...
Schiene A) Sichtschutzschirm festhalten und T-Griff I6sen.
B) Schirm auf der gewiinschten Héhe und im gewiinschten
. Winkel platzieren.
C) T-Griff festdrehen.
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